
 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

CHODÍTKO HARRY S LAVIČKOU A TOALETNOU SÚPRAVOU 133 

ZDRAVOTNÍCKY VÝROBOK 

 
Katalógové číslo: RF-133 

Nastavenie výšky: 81-99 cm 

Šírka rámu: 52 cm 

Šírka toaletnej súpravy: 40 cm 

Šírka lavičky: 41 cm 

Výška sedadla: 46 cm 

Maximálne bezpečné zaťaženie: 100 kg 
Hmotnosť: 5,9 kg 

 

 

 POZNÁMKA: Pred použitím 

chodítka s i  pozorne prečítajte nasledujúce 

pokyny. 

 

URČENIE 

Chodítko je určené pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím s poruchami pohybového aparátu alebo problémami so 

vzpriamením. Môže sa používať v interiéri aj exteriéri. Pomáha pri každodenných činnostiach, napr. pri vstávaní z postele, chôdzi, 

používaní toalety, prechádzkach. 

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA 

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania: 

1. Pred použitím chodítka vždy skontrolujte, či: 

• je nastavené na správnu výšku; 

• blokovací mechanizmus a tlačidlá na nastavenie výšky sú riadne zaistené; 

• všetky pätky chodítka sú nastavené v rovnakej výške; 

• či nie nie sú krytky na nožičkách opotrebované - ak áno, vymeňte ich. 

2. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie chodítka. 

3. Pri používaní chodítka buďte vždy mimoriadne opatrní. Vyhnite sa všetkým potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú nerovný 

alebo mäkký povrch, prekážky v ceste, mokrá podlaha atď. 

4. Používajte len originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže mať za následok nedostatočné prispôsobenie 

chodítka, čo môže viesť k riziku pádu. 

5. Chodítko neskladujte pri teplotách nižších ako 0 °C. 

6. Každý závažný incident týkajúci sa pomôcky treba nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, 

v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. 

 

 POZOR! Nedodržanie uvedených bezpečnostných pravidiel môže viesť k vážnym nehodám. 

 

 POZOR! Výber správneho chodítka, príslušenstva a spôsobu používania konzultujte so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom 

podľa svojich funkčných možností a každodenných činností. 

 

 POZOR! Nasledujúce údaje sú odporúčaním výrobcu, ale mali by ste ich konzultovať so svojím lekárom alebo 

fyzioterapeutom. 

 

 POZOR! Ak je chodítko správne nastavené, používateľ by mal byť schopný udržať vzpriamený postoj s mierne ohnutými 

lakťovými kĺbmi. Hmotnosť tela potom pri chôdzi preberá rám chodítka. 

 

VÝROBCA A DISTRIBÚTOR ZDRAVOTNÍCKEHO VYBAVENIA 

uI. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, tel. 22 59 40 300, fax 22 50 40 307, www.rehafund.pl, info@rehalund.pl 
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KOMPONENTY CHODÍTKA 

rám / rehabilitačné chodítko 

 

toaletná súprava    násadky lavička  

 

Uvedené fotografie slúžia len na ilustračné účely. 

 

SPÔSOB INŠTALÁCIE 

1. Výrobok je určený na samostatnú montáž bez použitia náradia. 

2. Stlačte blokovaciu páčku na rehabilitačnom ráme / chodítku (obr. 1). 

3. Rozložte prvú stranu rehabilitačného rámu/chodítka (obr. 2). 

4. Rozložte celý rehabilitačný rám/chodítko (obr. 3). 

5. Podľa potreby namontujte WC súpravu alebo lavičku (obrázok 4). 

6. Nastavte výšku (obr. 5). 

7. Zložený výrobok umiestnite na vhodné miesto (obr. 6). 

 
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 
 

 

 

 

  

 

 

Uvedené fotografie slúžia len na ilustračné účely. 

 

FUNKCIE CHODÍTKA 

Chodítko má 3 funkcie: 

- nastaviteľnú - rám sa nastavuje pri chôdzi; 

- s kolieskami - na predné nohy možno štandardne namontovať kolieska na uľahčenie používania; pri chôdzi sa rám presúva dopredu 

pomocou koliesok; 

- pomoc pri vstávaní - rám chodítka má držadlá v dvoch výškach. 

 

NASTAVENIE VÝŠKY 

Výšku možno nastaviť pomocou aretačných tlačidiel umiestnených v nohách chodítka. Jednou rukou stlačte blokovacie tlačidlo, druhou rukou 

posuňte rúrku do požadovanej výšky. Zaaretujte aretačné tlačidlo. 

 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

1. Odporúča sa pravidelne kontrolovať, či chodítko nie je poškodené alebo či na ňom nie sú viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne 

kontrolujte, či: 

• na ráme sa neobjavili žiadne praskliny ani zlomy, 



• nie sú poškodené - ak áno, mali by sa vymeniť, 

• žiadne iné časti chodítka nie sú uvoľnené alebo poškodené. 

2. Chodítko sa odporúča pravidelne čistiť mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po čistení ho treba vysušiť mäkkou handričkou. 

Vedro možno dezinfikovať za studena, napr. etanolom. 

 

 POZOR: Na čistenie chodítka nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne čistiace prostriedky.  

LAVIČKA A TOALETNÁ SÚPRAVA 

Súčasťou chodítka je lavička (obrázok 8) a toaletná súprava (obrázok 7). Tieto komponenty by sa mali používať podľa potrieb používateľa. 

 
Obr. 7 Obr. 8 

 

 

 

 

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV 

Rehabilitačný rám / chodítko  oceľ + hliník 

Lavička PE (polyetylén) + PP (polypropylén) 

Toaletná súprava PE (polyetylén) + PP (polypropylén) 

Násadky  TPR (termoplastická guma) 

Rukoväte pena 

Kolesá PVC (polyvinylchlorid) 

Aretačné tlačidlo  oceľ 

 

VYSVETLENIE SYMBOLOV 

 

Výrobca 

 
Označenie CE 

 

 Referenčné číslo 

 

Dátum výroby 

 

 

Pozrite si návod na použitie 

 

 

Upozornenie 

 

 
Číslo série 

 

 

Vrchol, neprevracajte  

 

 

Skladujte na suchom mieste 

 

 

Chúlostivé, zaobchádzajte s nimi opatrne 
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ZÁRUČNÁ KARTA 

HARRY CHODÍTKO S LAVIČKOU A TOALETNOU SÚPRAVOU 133 

 
Model: Sériové číslo: Dátum predaja: Podpis a pečiatka predávajúceho: 

    

 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že tovar, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a vysoko kvalitný. 

2. Na stoličku sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba od dátumu predaja na záručnom liste. 

3. Základom pre vybavenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe. 

4. Akékoľvek závady na zariadení budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými 

technikmi za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho určením a návodom na použitie. 

5. Oprava sa vykoná čo najskôr, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia zariadenia v servisnom stredisku. 

6. Záruka sa nevzťahuje na: 

• údržbu, čistenie a nastavenie podľa návodu na použitie; 

• diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu pri bežnom používaní;; 

• mechanické a tepelné poškodenie, napr. ohyby, škrabance, zlomeniny atď. 

• škody vzniknuté používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, neoprávnenými opravami, 

úpravami alebo konštrukčnými zmenami. 

7. Pred odovzdaním zariadenia autorizovanému servisnému technikovi ho treba vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo 

vhodné na servis. 

8. Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Ltd. 

9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu. 

10. Územný rozsah záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. 

11. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou. 

 

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRAV (vyplní servis) 

 Dátum podania 

žiadosti 

Obj. č. Popis závady/rozsah opravy Dátum opravy Pečiatka a 

podpis servisu 
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